附件：            仪器维修项目一明细

2020-2021第二学期仪器维修明细（电水）

	序号
	编号
	故障
	数量

	1
	1744
	不能开机，调焦故障
	1台

	2
	1719
	轴紧
	1台


2020-2021第二学期仪器维修（全站仪）

	序号
	编号
	故障
	数量

	1
	1723
	平距不准
	1台

	2
	1706
	平距不准
	1台

	3
	1727
	平距不准
	1台

	4
	1781
	平距不准
	1台

	3
	棱镜杆
	螺丝锁不紧
	70把

	6
	中海达RTK
	手簿触控笔
	20支

	7
	中海达全站脚架
	内部更换件
	300个


2020-2021第二学期仪器维修（经纬仪）

	序号
	编号
	故障
	数量

	1
	63
	度盘偏移，读数不清
	1个

	2
	88
	度盘偏移，读数不清
	1个

	3
	23
	度盘偏移，读数不清
	1个

	4
	97
	度盘偏移，读数不清
	1个

	5
	L02
	水平制动，脚螺旋故障
	1个

	6
	31
	水平制动，读数不清
	1个

	7
	71
	调零时仪器转动，脚螺旋故障
	1个

	8
	59
	水平制动微动，脚螺旋故障
	1个

	9
	仪器脚架
	
	150个


2020-2021第二学年仪器维修（光学水准）

	序号
	编号
	故障
	数量

	1
	27713
	水准泡失效
	1个

	2
	28022
	目镜损坏
	1个

	3
	27676
	底座不稳，气泡不准
	1个

	4
	27710
	水准泡失效
	1个

	5
	28015
	气泡调不平
	1个

	6
	27733
	目镜损坏，脚螺旋损坏
	1个

	7
	27730
	水准泡失效
	1个

	8
	28808
	水准泡失效
	1个

	9
	28017
	水准泡失效
	1个

	10
	27723
	水准泡失效
	1个

	11
	28006
	底座不稳，水准泡失效
	1个

	12
	27741
	水准泡失效
	1个

	13
	28013
	水准泡失效
	1个

	14
	27731
	水准泡失效
	1个

	15
	27734
	水准泡失效
	1个

	16
	27713
	水准泡失效
	1个

	17
	28020
	水准泡失效
	1个

	18
	28011
	底座不稳，反光镜损坏
	1个

	19
	28073
	调焦失灵
	1个

	20
	27718
	调焦失灵
	1个

	26
	塔尺扣
	
	200个

	27
	M3螺丝
	
	200个

	28
	M4螺丝
	
	200个


